
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

 
TERMÓMETRO DE OÍDO POR INFRARROJOS Modelo: MX-TDI2388 



Modo de empleo 
Antes de tomar la temperatura deberá comprobar que el canal del oído esté limpio de cera. Retire la tapa de la sonda 
del termómetro y acople un protector desechable hasta que perciba un chasquido o “clic”. Si el protector está sucio 
deberá ser cambiado ya que puede dar errores en la toma de temperatura. Por razones de higiene, no se debe 
compartir el mismo protector. Tire del protector usado hacia fuera y acople uno nuevo.  
1. Pulse el botón de encendido/memoria del termómetro. Este emitirá una señal sonora 


